Aufbereitung der
smartwipes Spenderdose
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Deckel vom Behilter entfernen.

Deckel- und Behalterinnenseite, Tuchabriss
und Reservoir mit einem getrankten Desinfek-
tionstuch aus- bzw. abwischen (bitte Einwirk-
zeit des Desinfektionsmittels beachten).

Trocknen lassen.

Befiillten Beutel in den Behélter stellen und
unterhalb der SchweiBlinie aufschneiden.
Behalterdeckel auflegen Die Desinfektions-
tiicher sind gebrauchsfertig.
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